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SAR I 
DESKRIPSI 


MA Maksud dan Tujuan 

dat Maksud 
tfietode penaujian ini dimaksudkan sehaoai pe— 
dangan dalam pelaksanaan penaujian kadar boron, 
BR dalam air. 


A.t.2  Tuiruan 


Tujuan metode pengujian ini untuk memperoleh 
kadar boron dalam air. 


Ll. Huang Lingkup 
Linakup pengujian meliputi : 


ILY cara pengujian “kadar boron yana terdapat 
dalam air antara O,1l-1,0 ma/L Ej 


2) penagunaan metode kurkumin dengan alat 
spektrofotometer pada paniana oelombana 


SAG nm. 


Fengertian 


Eeberapa penaertian yang berkaitan denyan metado 
penauiian ini : 


AL) kurva kalibrasi adalah arafik yang 
menyatakan hubunaan kadar larutan baku 
donuan hasil pembacaan serapan — masuk yang 
biasanya merupakan garis lurusi 


Pa) Tarutan induk adalah larutan baku kimia 
3 dibuat dengan kadar tinasgi dan akan di 
1aakan untuk membuat larutan baku dengan 
idar yang lebih rendah: 


dan baku adalah Jarutan yang mengandung 
rang sudah diketahui secara pasti 
na diaunakan sebaaai pembanding data 


pesauitan. 


SAB II 


CARA PELAKSANAAN 


Feralatan dan Lahan Penunjang Uji 


Feralatan 


Feralatan yang digunakan terdiri atas: 


3) 


spektrofotometer sinar tungaal atau 


anda yang mempunyai. kisaran 
arlombana 199 — GAY nm dan lebar cel 


unakang 


kolom penukar ion yang berukuran 
cm dengan diameter 1,5 cm 


Cawan penguap IOG-LAN mL, mempunyai 
dan. ukuran yang sama, terbuat dar 


Sinar 


panjana 


ah 


no Serta telah dikalibrasi pada 


saat 


Kanjang 


ban tut 
i Gelas 
silika yana tahan panas atau platina 


penanaas air yang dilengkapi dengan pengatur 


sutu3 

labu ukur R3, SG, 100, dan LOOG aj 
pipet seukuran 1, 2, 10, dan 25 mL: 
pipet ukur 10 mL3 


aelas ukur 100 mt. 


Mahar Kenunjang Uji 


Bahan kimia yang berkualitas o.a dan bala 5 
ra al. 


yang digunakan dalam pengujian ini terdi 


3) 


asam barat bebas air, HxROxs 
larutan kurkumin: 
larutan asam klorida, HC). 1:5: 


rasin penukar kation asam kuat: 


air suJina atau air demineralisasi 
ayal DHL 0,9 — 2,0 umhos/cimn: 


n 


sat 


6533 


MEA 


S8) etil alkohol 951: 
FP) lertas saring Whatman No.30, 


OP Persiapan Benda Uii 

Sx 
Siapkan beda Uji dengan Laliapan sebagai 
berikut : 


1) sediakan contoh uji yang telah “diambil 
sesuai dengan Metode Pengambilan Contoh Uji 
Kualitas Nir, SK SNI M -02-1989-F 3 


3) apabila contoh uji tidak mengandung zat 
pengganggus pipet 1,6 mL contoh uji secara 
duplo dan masukkan ke dalam cawan penguap, 
cantoh uji siap sebagai benda uji: 


apabila contoh uji menganduna zat pengganadau 
lakukan tahapan sebagai berikut: si 


ta 


kalom penukar ion diisi denuan 
resin pertukaran kation. kemudian 
cuci kolom dengan air suli 


Pan 


(z masukkan SG mL HCI 1 : S5 ke dalam kolom 
denaan kecepatan 3 at, HC /mt 
esin/menit dan cuci Jagi kolom dengan 
air sulina untuk menahilanakan sisa 


asam 


(3) ukur centoh Uji sebanyak YS.mL secara 
Yuplo dan masukkan satu par satu ke 
dalam kolom resin dengan kecepatan 
aliran kira-kira 2 teles/detik, tampuna 
air yang keluar ke dalam labu ukur 
SO m3 

(4) bilas kolem denaan air suling dan 


tampung hasil bilasan ke dalam labu 


ukur sampai volumenya tepat Soo ml. 


(5) benda uji. siap diuii. 


Persiapan Kengujian 


Bls. Fonhuatan Larutan Induk Boron, & 
kuat tarutan Anduk boron LOG mao denda Lahapan 
soberal berikut 3 


Akan DSA A Gg 


yan U mo Arr 


$ Ca 
Pena 


2 


Lantahkan sir sulino sampai tepat pada tanda 
tora. 


Kembuatan Larutan Kaku Loraen, & 


Buat. 


larutan baku horon dengan tahapan sebagai 


berikut: 


3) 


1) 


pipet 10 mL larutan induk beron dan masukkan 
ke dalam labu ukur 1000 mL. 3 


tambahkan air suling sampai lerat pada tanda 
tera sehingga dalam 1 ml. tarutan menganduna 
1.0 ug KR: 


PIpet O, R25, SO, 75. dan 100 at. JarulLan baku 
boron 1,00 uga & dan masukkan masing-masing 
ke dalam Jabu ukur IOO m3 


tambahkan air suling. sampai tepat pada tanda 
tera sehingga diperoleh kadar bor mMasing- 
masing Ii 0853 (NS 0, dan 4, GA 8. 


Pembuatan Kurva Kalibrasi 


Buat 


kurva kalibrasi dJenaan tahapan sebagai 


perikaata 


& 


Kn 


5) 


&) 


optimisasikan alat spektrofotometer sesuai 
petunjuk pengaunaan alat untuk pengujian 
kadar boronsz 


pipet L,0 mL larutan baku boron secara 
duplo kemudian masukkan ke dalam cawan 
penguaps 


tambahkan 4,0 mL larutan kurkumin ke dalam 
masing-masing larutan baku, uapkan diatas 
penangas air pada Sulu IS & 2 C selama 
lebih kurang BO menit atau sampai hampir 
kerina, kemudian dingiokan pada suhu kamar: 


tambahkan JO mL etil.alkohol YS / ke dalam 
masing-masing cawan, aduk dengan aduk 
polietilena agar larut sempurna, “muda 
masukkan ke dalam labu ukur 29 


bilas sisa yang menempe) dalam cawan dengar 
etil alkohol 9S L, dan satukan ke dalam tahu 
akur, kemudian tambahkan eti) alkohol Y3 LX 
sSammat tepat pada tanda tara 


masukkan ke dalam kuvet nada ala Kur 
tometer, baca dan catat st suknya 
kadang lama JI jam setelah vodume ati 


Pay 


tratkana 


Ke) 


7) - apabila perbedaan pembacaan serapan —— masuk 

secara duplo lebih besar dari ? LX. periksa 
kcadaar: alat dan ulangi pekeraai “mudaj 
tahap 1). apabila lebih kecil atau sama 


dengan 2 X, rata-ratakan hasilnyas 


8) buat kurva kalibrasi dari data &6) diatas 
atau tentukan persamaan garis Jurusnya. 


2.h Cara Yji 
Uji kadar boran dengan tahapan sebagai berikut: 


L) pipet 1,0 al. benda uji atau 2,0 mi. apahila 
sat pengganaaunya telah dihilangkan dan 
masukkan ke dalam cawan penauap: 


2) tambahkan 4,0 mL. larutan Harkumin kg dalam 
Cawan tersebut, yankan diatas penanaas eir 
pada suhu SSt2 “C selama lebih kurang 80 
menit atau sampai hampir kerina, kemudian 
sinuinkan pada suhu kamarj 


5 


3) bambahkan 40 ml. etil alkahol $5 L aduk 
dengan pengaduk polietilena sampai larut 
sempurna, kemudian masukkan ke dalam labu 
ukur 25 m3 


4) bilas sisa yang menempel dalam cawan dengan 
etil alkohol 95 LX, satukan bilasan ke dalam 
labu ukur, kemudian tambahkan etil alkaho) 
GA / sampai tepat pada tanda teras 


S) saring larutan dengan kertas saring  Whatman 
No. SD atau yana setara bila larutan keruhi 


6) masukkan kedalam kuvet pada alat snoktro-— 
fTotometer, baca dan catat serapan-masuknya 
palina lama 1 jam setelah volume ditepatkan. 


Bau Ferhi Lungan 


Hituna kadar boron di dalam benda uji dengan 
mengaunakan kurva kalibrasi atau per KAA GAP 
can halah berikut: 


lurus dan perbati 


lh selisit kadar maksimum yana 
ai 


aitara dua penaukuran dunjo : 
hesilnyas 


2 apabila basil peri tenaga Keites 
besar dari 1 ulangi ELIA Le LAN Nanang 
Cara mengencoerkan benda uii. 


2.6 Laporan 
Catat pada formulir kerja hal-hal sebagai berikut: 
th parameter yana diperiksa: 
29 nama Dewe Ea 
S5) kangaal pemeriksaan: 
Ap) nuwor Jaboratoriums 
S1 data kurva kalibrasi: 
6) nomer contoh uji: 
7) lokasi pengambilan contoh Ujis 
@) waktu pengambilan contoh uji: 
9) pembacaan serapan-masuk pertama dan keduas' 


10) kadar dalam benda uji. 


-& 
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ad ng Kepala "Pusat - “Litbang - :Sahat. Mulia- Ritonga 
#3 Pemukimana NN NE & 


NE Air tone et 
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LAMPIRAN Cc 
LAIN -— LAIN 
CONTOH FORMULIR KERJA 
Karamgter yang diperiksa : Boron 
Nama pemeriksa : Agus Margana 
Tanggasi pemeriksaan 2 17 April 1990 


Homor daboratorium PEA/1990/50 


Tabel Kembacaan Serapan-masuk Larutan Baku 


'kadar larutan baku 5 serapan-masuk : 
(4 koron SSL LL LL. LN LA LL LH. LH ? 
| (mg/L) 8 1 $ 2 | rata-— rata ! 
O,0o00 5 0 , A00 $ 0.000 # 
0,094 1 0,094 | 0,094 1 
1,188 :! O,188 O, L36 H 
0,299 | 0,293 | 0,274 3 
0,377 1 0,379 0,378 : 


Kurva Kalibrasi 


Tanel Hasi! Uji kadar koron (R) 


“Waktu Pengasbilan Contoh $ Serapan-sisut 


# Ko . Uji 8 ' 

#Centoh $ Lokasi Pergasbilan | : 

"Uji 1 Contoh Li «das Tanggal !&ulani Tahun! 1 8 & £ La T pati-tatar 
PO Siasat Toer : KEIGO AL OLIAE LOLA LN OM 0, 1 
Ooo Sililiwuga — Dada LA ISO MIS LOOP LOL 2503 G,151 1 
Tan Tuai 1 : : : . . : : 
aa Tas : : : . : : : : 
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PEMBUATAN KAKHAN PENUNJANG UJI 


Larutan Kurkumin 


buat tx 
(bebikoata 


stan kurkumin dengan tahapan sebayai 


3) la 


Ikan 40 mg kurkumin dan S,0 9g asam 
Ma: lat ke dalam 80 mL etil alkohol 954 di 
date Jabu Ukur 100 mt.3 


Instal 


di ml. HC1 pekat dan etil alkohol 
terat pada tanda tera.” 


ra hati-hati 00 ml. HC pekat re 
ad. de suling. 
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